Navod k obsluze




Casti dezinfikatoru
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Cas procesu
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Adaptér Manual

Pred pouzitim

Pred pouzitim pristroje si prectéte tento manual abyste zabranili

pripadnému poskozeni dezinfekcni jednotky. Manual peclivé uschovejte.



3. Zavrete dvirka pristroje
4. Stlacte spoustéci tlacitko (jedno dezinfikovani trva 8 minut)

5. Po dokonceni operace otevrete dvirka a predmét vytahnéte.

Dvirka musi byt zaviena po celou dobu oprerace, pri otevreni dezinfikovani
zastavite. Po zavreni musite opét zmacknout spoustéci tlacitko a proces se

spusti od zacatku.
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